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Pendant alarm

Alarma de colgante
Médaillon d'urgence
Handzender alarm
Funknotruf
Larmsandare
Kaulariipuksen halytys

Halssmykke

Carephone 61

Quick User Guide

Emergency call
Llamada de asistencia
Appel d’urgence
Alarmoproep

Notruf

Trygghetslarm
Hatakutsu

Ngdalarm
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Cancel Alarm
Anular llamada
Annuler P’alarme
Alarm stoppen
Alarm stoppen
Avbryt larm
Hélytyksen peruutus

Avbryt alarm
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Initialization Erferr
(2 sec)
Inicializacion  grror

(2 sec)

Mise en marche grreyr
(2 sec)

Initialisatie

Fout
(2 sec)

Initialisierung Fehler
(2 Sek)

Initiering Fel
(2 sek)

Alustus

Hairio
(2 sec)

Initialisering

Feil
(2 sec) ¢

Carephone 61

Oft
Standby
(normal/battery)

Espera
(normal/bateria)

En veille
(secteur/batterie)

Gebruiksklaar
(normaal/batterij)

Gerat bereit

(Stromversorgt/Akku)

Standby
(normal/batteri)

Valmiustila
(normaali/akku)

Standby
(normal/batteri)

Pre-alarm,
cancel with
stop button

Prealarma,
anular con
la tecla stop

Pré-alarme,
annuler avec
bouton stop

Vooralarm,
annuleren met
stop toets

Voralarm,
Abbruch mit
Stopp-Taste

Forlarm,
avbryt med
stop knapp

Ennakko-halytys,
peruuta seis
painikkeella

Foralarm,
avbryt med
dag knapp

Connection

Conexion

Connexion

Verbinding

Verbindung

Anslutning

Kytkenta

Forbindelse

Speak

Hablar

Parler

Spreken

Sprechen

Tal

Puhe

Tal

A X 4
l.‘
3.0
kY O
Listen Emergency
call active
Llamada de
Escuchar asistencia
activada
Appel
Ecouter  d'urgence
en cours
Luisteren Alarmoproep
actief
Héren Notruf
aktiv
Larm
Lyssna
y aktivt
K tel Hatakutsu
uuntele  oktiivinen
Lytt Ngdalarm
aktiv
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